INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO

LICITACION: CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE SAl: 531.430.0061.01.01

CLAVE PREI: 000000000011902

NOMBRE GENERICO
FOTOCOAGULADOR INTEGRAL PARA RETINA, ESTADO SOLIDO

GRUPO DE LICITACION: OPTICA Y OFTALMOLOGIA

EMPRESA:
MARCA:
MODELO:
LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:
CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUAGION
1. Definicién
1.1.  Equipo que se utiliza por método invasivo para coagulacion retiniana, por medio de rayo laser.
2. Descripcion
2.1.  Fotocoagulador de tecnologia laser, de diodo laser. 1
2.2.  Con longitud de onda del haz de tratamiento de 532 nm. 1
2.3. Principio de trabajo en base a diodo laser 1
2.4,  Potencia en la cérnea de 0.5 miliwatts (0.5w) a 1.700 miliwatts (1.7 w) 1
2.5. Duracion del pulso 0.01 a 3.0 segundos 1
2.6. Para uso con lampara de hendidura, 1
2.7. Conexién de endosondas y 1
2.8. Conexion a oftalmoscopio binocular indirecto para aplicacién de laser. 1
2.9. Sistema de enfriamiento termo inteligente. 1
2.10. Lampara de hendidura especialmente disefiada para trabajar con el laser 1
2.10.1 Con cambiador de al menos 5 aumentos, de 5x hasta 32x, con convergencia binocular Greenough. 1
2.11. Con micromanipulador para la exacta punteria del haz de tratamiento. 1
2.12. Con puerto doble, para uso de dos sistemas conectados al laser ala vez. 1
2.13 _ Con pantalla digital luminicente para control de funciones 1
2.14. Pedal para control de los disparos. 1
3. Accesorios
3.1. Lente de contacto Mainster estandar de 90°. 1,2
3.2. Lente de contacto Goldman de tres espejos. 1,2
3.3. Lente de contacto tipo Rich para trabajos de trabeculoplastia. 1,2
3.4,  Gogles protectores para aplicacién de ldser. (seis piezas) 1,2
3.5. Fi!tro‘protector para uso con el microscopio (una pieza) 1,2
3.6. Mesa electromoterizada 1
3.6.1 Accesible a pacientes en silla de ruedas. 1
4. Consumibles
4.1. Endosondas rectas compatibles con la marca y modelo del equipo (treinta piezas) 1,2
5 Instalacion,
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5.1 Corriente eléctrica 120v/60hz.
6. Mantenimiento 1
6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios que incluya la descripcion de las acciones a efectuar. 1
7. Normas y Estandares. (documentos vigentes) para todos y cada uno de los componentes que integran el equipo.
7.1 Registro Sanitario. 1
7.2 Certificado de calidad 1SO 9001-2000 6 SO 9001-2008 6 Certificado de calidad 1SO 13485 6 TUV. 1
7.3 Certificado FDA 6 CE 6 su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen. 1
CARACTERISTICAS SUPERIORES (PLUS) PUNTUACION E\f}\ﬁ'ﬂzgﬁ.
1. Lampara de hendidura y Fotocoagulador de la misma marca 0.5 3
2. Oftalmoscopio binocular indirecto compatible con el fotocoagulador que oferte. 1 3
3. Con pantalla digital luminicente para control de funcicnes, desprendible del equipo para operacién remota. 08 3
TOTAL DE PUNTOS 2

Dr. Alejandro Mordies Rojas
Coordinador de Planeacion de Infraestructura Médica
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