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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURD 5CCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DEL ARTICULO

LICITACION: . CANTIDAD:

PARTIDA:

CLAVE 5Al: 531.146.1577.01.01

CLAVE PRE): 06000000000115678

NOMBRE GENERICO
BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA

GRUPO DE LICITACION: OPTICA Y OFTALMOLOGIA.

EMPRESA:

MARCA:

MODELQ:

LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:

ESPECIFICACIONES

CRITERIO DE
EVALUACION

1 Definlcidn

1.1 Equipo portétil de diagndstico y tratamiento para vias aéreas altas y bajas.

2 Descripcion

2.1 Broncoscopla Fiexible de Fibra Qptica,

2.1.1  Endoscopio flexible asterllizable an solucidn,

2.1.2  Angulo visual: Visién frontal de 120° 0 mayor

2.1.3 Profundldad de campo no menor de 1 a 50 mm.

2.1.4 Didmelro externo no mayor de 5.9 mm.

2.1.5 Angulos de fiexidn ds la punla no menores a:

+2.1.5.1  Hacia arriba180°

2.1.5.2 Hacla abajo130°

2.1.6 Laongitud total no menor de 200 mm.

2,1.7 Longilud da trabajo no menor de 600 mm.

2.1.8 Canal de trabajo da 2.8 mm o-mayor.
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3. Accesorios

3.1 Fuenle ds luz de haldgana de 150 W & mayor,

1,3

3.1.1 Con regulacion manual de la nlensidad de a luz

3.2 Una pinza de biopsfa flaxibla para canal de trabajo de 2.8 mm

1,2

3.3 Una pinza para exiraccion de cuerpo extrafic flexible para canal de trabajo de 2.8 mm de didmetro.

1,2

3.4 Videocémara de 1CCD

4,3

3.5 Adaptador para equipa dg videa,

3.6 Manitor pantalla plana LCD de al menos 14 pulgadas

1,3

3.7 Sislema de videograbacian DVD.

3.8 Malelin para guarda.

3.9 Carro porla equipo con frenos en al menos 2 ruedas

4. Consumibles

4.1 Dos boquillas proleclaras.

4.2 Trampas desechables para coleclar especimenes (50).
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CLAVE SAI: 531,146.1577.01.01

CLAVE PREE: 000000000011678

NOMBRE GENERICO -
BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA OPTICA

CRITERIO DE
ESPECIFICACIONES EVALUACION
4.3 Contenedores desechables de liquidos (20) 1,2
4.4 Un cepillo para citologia, 1
4.5'Un cepillo para limpieza de canal, 1
4.6 Discos compactos formato DVD {Diez piezss) -1
4.7 Una lampara de Haldégeno da 150 W 1
5. Instalacién
5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. 1
6. Mentenimienlo
6.1 Pragrama calendarizado & calendario de servicios que incluya la descripcidn de las acciones a efectuar. '
7. Normas y Estéandares {documenlos vlgehtes)‘. ) ‘
7.1 Registro Sanitario. 1
7.2 Certificado da calidad 1SO 9001-2000 6 150 8001-2008 ¢ Cerlificado de calidad S0 13485 ¢ TV v
7.3 Certificade FDA & CE o su equivalente emilido por la autoridad sanitaria del pals de orlgen. 1
PUNTUACION | CRITERIO DE
CARACTERISTICAS SUPERIORES (PLUS) EVALUACION
1. Fuenie de luz de Xendn de 150 W & mayer, 05 3
2. Videocamara de 3CCD con procesamlento digital de sefales, de alta resolucién 1 .3
3. Monitor pantalla plana LCD, de aita resolucidon mayor a 14 pulgadas 0.5 3
TOTAL DE PUNTQS, 2 -

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinadaor de Planeacldn da Infraestruclura Médica
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